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AREA EMITENTE ENGENHARIA CLINICA DA AHLVF

| ASSUNTO: AVALIACAD FINAL DO PROCESSO0 DO EDITAL n® 02/2017
| CLIENTE FINAL® HRD = HOSPITAL REGIONAL DO OESTE
OBJETIVO:

Este Parecer Teégnico de Engenharia avalia, a pedido do solicitante
Associagdo Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, entidads filantropica sem fins lucrativas, CMFJ
n® 02.122.613/0001-08, com sede na Rua Floriandpolis 1448E - Ch apect-SC, o resultado do edital
de cotagdo de pregos n® 02/2017, no Ambito do convenio com SES de Santa Catarina, programa
n® 2016008421, sobre MOBILIARIO HOSPITALAR S0B MEDIDA, voltado a equipagem do novo

adificio hospitalar.
5. DECLARAGAD DE ISENGAO DE CONFLITOS DE INTERESSE:

A EngeHosp - Rede Brasileira de Engenharia Clinica e Hospitalar @ mais
precisamente & angenheiro parecerista gue assina este laudo, declara que ndo possui conflitos de
interesse de ordem pessoal, comercial, académica, pelitica ou financeira com nenhuma das
marcas e participantes do processo licitatério em epigrafe. Este laudo técnico esta sujeito as
sequintes condigbes de independéncia, co ntingéncias e limitaghes:

1 O trabalho técnice fol elaborado com finalidade especifica definida no tapico inicial do
presante estudo. O uso para outra finalidade, ou data-base diferente da especificada ou
extragao parcial de dadaos sem o texto completo, nio apresenta confiabilidade

7 MNio & permitida a reprodugdo parcial ou igtal do parecer técnice sem < conhecimento

gprovagac de seus aulores.
1, O presente trabalho baseia-se ainda em documenios formecideos pelo interessado @

pelos ofertantes. Os signatarios, portanto, nio assumem gqualquer responsabllidade
sobre matéria legal ou de engenhana, além das Implicitas no exercicio de suas fungbes
pspecificas no caso, actabelecidas em leis, cédigos ou regulamentos proprios.

4. D= signatirios A0 assumem responsabilidads por ateractes fisicas nos eauipamentas
dos ofertantes Ju em documentos apds a submis 530, que venham a compromelarno tear
das informacdes contidas neste relaténio.

5. Em todas as etapas de elaboragio deste laudo @ apbs @ sua emissao final, os
signatarios mantsm sigilo profissional absoluto, 86 fomecendo copias ou informagdes a
terceiros  mediante  autonzagao gxpressa do cliente ou golicitagdo de Orgacs
responsavels e com autondade sobre este procedimento

& Este PTE foi elaborado em 07 (sele) paginas impressas som gnte no anvearso.

3 _ SIGLAS e ACRONIMOS:

As sequintes siglas e acronimas saraa usados no transcorrer do trabalho, em sua forma abreviada
(acrénimo), SEMpre que quisermas nos referir a entidade efou ao fabricante referenciado :

« HRP: Hospital Regional de Palmitos
« PTE: Paracer Técnico de Engenharia ou Laudo Técnico.
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« ABNT: Associacio Brasileira de Normas Técnicas.

« NBR: Norma Brasileira editada pela ABNT.

+ DAICO: Documentagio de Méveis Daico Ind. @ Com. Lida.

. MOBILIARE: Documentacio de Mobiliare Ind. Com. de Moveis Hospitalares

« BENTEC: Documentagic de Bentec Méveis Planejados Lida.

« GG MOVEIS: Documentagdo de Vanderlei E. Glustak — ME

« FARIAS & FARIAS: Documentagao de Farias e Fanas Comércio de Moveis Lida.

3 - METODOLOGIA:

Os engenheiros pareceristas usaram Ccomo critéric de avaliagac das
propostas, 0s principios estabele cidos no edital, pricipaimente os referentes ac anexo V — av alicao
técnica da empresa proponente. Adicionalmente, usam por regra o sistema de calcula por TCO
(total cost of ownership). O conceito de Custo Total de Propriedade foi inicialmente desenvalvido
pela Gartner Group @ hoje aplicamos a variante para avaliagfes de tecnclogla em salde. O
objetivo deste caloulo & a obtenglo de uma estimativa financaira gue contemple todos os custos
envalvidos ao longe do ciclo de vida de uma zolucio tecnoldgica em saude, ou seja, o valor

econdmico desse investimento.

4 — OBJETOS DO CONVENIO:

O rol do mobilidris hospitalar foi dividide em lotes, gque podiam  ser
praceados Individualmente ou para apenas um proponents, dependendo das propostas
apresentadas. Foram divididos nos geguintes lotes:

Lote Descrigdo Desenhos

! Maobilidrio Hospitalar sob medida, para | pranchas MB-001 a MB-008 e
integracio no pavimento térrep e 3° pavimento | pranchas MB-003 a MB-025

4 Mobilidrio Hosplialar sob medida, para pranchas MB-(26 a MB-038
integragio no 4° pavimento

3 Mabilizrio Hospitalar sob medida, para pranchas MB-039 a MBE-053
integragiono 3~ pavimento

4 Mobilidrio Hosplalar sob medida, pard pranchas MB-(054 a MB-0&&
integracdo no 6 ° pavimento

5 Mabilldrio Hospitalar sob medida, para pranchas MB-067 a MB-083
inegragdo no 7 ° pavimento

A Mebilldrio Hospltalar sob medida, para pranchas MB-084 a MB-036

| Integragiono 8 ® pavimentio

5 - CRITERIOS DE JULGAMENTO PARA TECHNICA E PREGCO
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O julgamento do certame se ded na modalidade técnicalpraco @ levou em
consideragdo os fatores técnicos e respeclivos pesos, conformea descrito no anexo WV, que seguem

retranscritos abaixo, para posteriormente seguir a classificagdo dos proponentes:
| - DA PROPOSTA TECNICA:

A proposta técnica, devera atender as exigéncias do item 5.1 do Edital e ser composia de
Atestado(s) de Capacidade Técnica, Copia(s) Autenticada(s) de Cenrificado(s) IS0 8000, Tabela(s)
de apuracio de nolas técnicas por atestado, Tabela de consclidacdo da pontuaglo técnica relativa
a8 atestados, Planiha de Memoria de Calculo para determinago do Indice Técnico e diligéncias
wcnicas por empresa de engenharia externa ao pleito, que emitira seu Parecer Técnico ce
Engenharia.

11 A Comissdo de licitagao podera ou nao validar os resultados deste julgamento técnico. No case
de nao validacdo, a Comissdo poderd pedir esclarecimentos adicionais elou até contratar gutros
engenheiros pareceristas.

1.2 A pontuagdo levard em conta os seguintes fatores:

1.2.1 - FATOR Compatibilidade (C) — Este fator apura a Compatibilidade da Licitante, declarada
pelols) seu(s) Cliente(s) por intermédio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, com hase no
modela constante no Anexo VI, denotando as caracteristicas da prestagdo de sernvigos
relacionados com o Objato desta Licitagdo, considerando-se suas parcelas de maior relevancia. Os
atestados apresentados deverdo ser comprovadas por cépias autenticadas dos respectivos
contratos, quando pedidos.

Relevancia | Sernvigo Conformidade
5 Totalmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra da|Diligéncia técnica |
magnitude maior que o lote ora licitado |
4 Totalmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra da|Diligéncia tecnica
magnitude igual ao lote ora licitado
3 Tetalmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra da| Diligéncia tecnica

magnitude mMenor gue o lote ora licitado

.

2 Parcialmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra Diligéncia técnica
da magnitude maior ou igual ao lote ora licitade

1 Parcialments compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra) Diligencia técnica
da magnitude menar que o lote ora licitade.
O calculo da pontuaglo técnica desse Fator davera observar os critérios descritos no Memaorial
Técnico Descritivo do Anexo |l
Pontuagio Maxima por atestado: 10 pontos

Pontuagao Maxima do Fator: 30 pontos

1.2 2 - FATOR Desempenho (D) - Este fator apura o Desempenho da Licitante, declarado pelals)
seuls) Cliente(s) por intermedio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, denatands a5
caracteristicas da prestagdo de servigos relacionados com @ Objeto desta Licitagde, considerango-
se suas parcelas de maior relevancia. O(s) Atestado(s) apresentade(s) devera(do) ser

comprovado(s) par copia(s) autenticada(s) do(s) respectivo(s) contrato(s).

Relevancia Servigo Confarmidade
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5 Desempenho totalmente satisfatdric. em cbra da magnitude| Diligéngia t&cnica '
| maior que o lote ora licitado |
4 Desempenho totalmente satisfatario, em obra da magnitude|Diligéncia técnica
igual ou menaor que o lote ora licitado
3 Desempenho satisfatorio, com menos de 10 (dez) ndo- Diligéncia t&cnica
conformidades, em obra da magnitude maior ou igual ao lote) ,
‘ora licitado )
2 Dasempenho satisfatério, com mais de 10 (dez) nao- Diligéncia técnica
conformidades, em obra da magnitude igual ao lote ora licitado
1 |Desempenho nac satisfatério, em obras de Marcenaria| Diligéneia tacnica
Hosgitalar, de magnitude maior, igual ou menor que o lote ora
licitado

O calculo da pontuacdo técnica desse Falor devera observar nas diligéncias, os mesmos criterios
descritos no Memaorial Técnico do Anexo | deste edital.
Pontuagao Maxima por atestado: 10 pontos
Pontuagdo Maxima do Fator: 50 pontos

1 2.3 . FATOR Qualidade (Q); Este fator apura a maturidade dos processos intemos da Licitante na
execugio dos servicos, com base na observancia de padrées e normas 15O 9000 ou superior para
as atividades relacionadas com o Objeto do Edital, devidamente comprovades pela apreseniagao
de copias autenticadas dos certificados de qualidace, de conformidade com a tabela abai:

Relevancia | Qualidade Percebida Ceonfermidade

5 ' Totalmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em cbra da| Diligéncia tecnica
'magnitude maior que o lote ora licitado _

4 ‘Totalmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em cbra da|Diligéncia técnica
magnitude igual ao lote ora licitado

a Totalmente campativel com Marcenaria Hospitalar, em obra ¢a Diligéncia t&cnica
magnitude menor que © lote ora licitado

2 Parcialmenta compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra Diligéncia técnica
da magnitude maior ou igual ao lote ora licitado

1 Parcialments compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra| Diligéncia tecnica |
da magnitude menor que o lote ora licitado. i

5 caiculo da pontuacao tecnica desse Fator devera observar os criténos descritos no ‘Memorial

Técnico Descritives do Anexo |
Pontuagdo Maxima do Fator: 50 pontos

1.2 4 - FATOR Suporte de Servigos (S) - Este fator apura a capacidade ds Suporte da Licitante,
declarada pelo(s) seu(s) Cliente(s) através de diligéncia realizada pelo Servigo de Engenharia
Clinica do HRO. denctando caracleristicas da prestagio de servigos relacionadas com o Objeto
desta Licitagdo, considerando-se suas parcelas de maior relevancia. Se forem apresentados
atestados e dentro deles estiver explicitada a capacidade de suporte, ois) Alestadols)
apresentado(s) devera(dc) ser comprovado(s) por copials) autenticada(s) do(s) respectivo(s)
contrato(s).
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Relevancia Suporte de Servigo Conformidade
& Totalmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra da Diligéncia técnica
magnitude maicr que o lote ora licitado
4 Totalmente compativel com Marcenaria Hospltalar, em obra da Diligéncia técnica
magnitude igual ao lote ora licitade
3 Totalmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em obra dal Diligéncia técnica
' magnitude menor que o lote ara licitado .

z Parcialmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em abra Diligéncia técnica
da magnitude maior ou igual ao lote ora lictado |

1 Parcialmente compativel com Marcenaria Hospitalar, em abra|Diligéncia técnica
|da magnitude menor que o lote ora licitado.

O calculo da pontuacio téenica desse Fator devera observar equidade entre todos os paricipantes,
independente de sua condigho de pequena, media ou gra nde emprasa.
Pontuagdo Maxima por atastado: 10 pontos
Pontuacic Maxima do Fator: 50 pontos

? = APURACAO DA PONTUAGAQ TECNICA DA LICITANTE

A determinaco da Pontuaglo Técnica (PT) de cada proposta TECMICA sera feita por meio do
somatério das multiplicagfes das notas obtidas pelos respeclives pesos, atribuidos a cada fator de
avallagiio, conforme férmula abaixo.

FATORES DE PONTUAGAO PESO
Compatibilidade (C)
|]]asa mpeanhao (D)

Qualidade (Q)
Suporte e Servigos (S)

b | Pud | oL | A

PTL=(4*NTC)+(3*NTD)+(2*NTQ}+(1*NT3)
Onde:
NTC = Pontuacio apurada para o Fator Compatibilidade
NTD = Pontuagio apurada para o Fator Desempenho
NTQ = Pontuagio apurada para o Fator Qualidade
NTS = Pontuacio apurada para ¢ Fator Suporte a Servigos

Considerando os critérios & valores apresentados para este certame, a Pontuagao Tecnica Maxima
serd de 500 pontos.

% - CALCULO DO INDICE TECNICO (IT)

A determinacio do indice técnico sera feita mediante a divis&o da Pontuacgao Técnica da proposta
em maior Pontuagio Técnica dentre as propostas em analise, considerando-se 2 (duas) casas
decimais e desprezando-s2 as remanescentes, de eonformidade com a formula abaixo:

IT={PTL}/{PTLMax
Onde:
IT = [ndice Técnico







